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DAICE TEC^KICZKJS. 



1 . DAKE OaCUTE 
•* Produce*} t 
- Typ fcparatu 
* Za* toacwanio 



2. LAKPA OSCTLOSKOPOWA 

• Produoent 

- Typ 

- II cb6 * trumion * 

- Srcdnioit «kr*nu 

- Pol* potalarow* 

- Typ okronu 

• NapifolO przyspiooea^oo 



- KA 81 D 7.AE "K ADI OTF-O H?!I K A *• HttOC 

- KR -7010 

- osoyloakcp poalarovy o^lnigo 
aa«toso«ania 



- *V EOyjRT / mu j 

- B7S4 v/« Ftf Erfurt 



- ^ 72 



- 48 a 6 b wm 
* °5 ' V 

- 1,5 kV 



3. CZAS NAiiilZEVANTA APARATU, 

* 1 godz. do ot»i^*rnl$cia polnoj zdol^oioi poi.-.i Rrovw j ; 

- 5 Bin* do osiriftnitciA zdolneAci pomiarowej n*pi *6 t cz«»«iw 

t Ni«« tab±Inc£c poloftonia pltuiki po/v by 5 *6vrz«*? vlfkBza cids 

vynlka to z daily oh v pkt. 5.4. J 

6 

•» 30 s«k, od chwili oparatu c'o wcmontt. pojawioni* 

• A? planki lub linii na «kraj:i«. 



4 . VAJlUttXI PRACY. 

4.1* 2a& iliuiio 

- na pi pci* znaKionotiii aiooi 

- n&pipcie z2.aniorH>«e a’<u:fta~ 

latorft 

- Wsas’iciuowy zukro.-j repine e*. 
•liable s alcci 



«ic6 prc&du zwierrtio-.ro lab R* uosu«4 

JAtov a awn? t rtf tty 

Z20 ?.-»b 11C7 i;t /^dsalo 

•; 2 T i 



- ? yr. dc 






v ; too c .2 1 : ; r.v 



- znaauono7Vj' stores n-ipi§oia 

akumulatoro - 10,5 do 1<5V 

- o&cetotllno4<? ?.m;mionowa nupii- 

oi*. si'icl 153 011a j«oej - 50 Hr. 

- zakrea czC'-Jtotliso^ci nupis^' 

aaoilajqoych - 45 do 6? Hz 

- moc pofeierar.s. - max 4 OVA ?. aieoi 220V lib 

- cax 20 V * akuKttlBtara 

- zabezpiecsenie prced 

z?arcica i przecieieciem - za Ceupieczeaie toplkowe 

z wkiGflktoai typu tf-lJa 

250 eA s>rzy zasilanla 
a carat u a aleci 200* 240V 
lub 1A pray irasilaniu, 
a aieoi 100 do 120V, 
oraz zabeapieczeni* *o?i- 
Iiowe typu 4-Ha, 2 a pr«y 
aaeilonia aparatu 
z akurml&tora 12V. 

4.2, ?OEpeir.tan ctoezenia; 

* 

- te.-speratura odnioeieuia - 29 5°K/20 o 0/ 

- zakreu xecpsrafcur otcczenia - 278 no .513°l^'+5<lo 40°C/ 

4 . 3 . >*il5Gtr;oSc v/zgl^dna /zalcreo/ - 20 do 



* . c . Dop Qszczr Ir.y c zr> a r> ?a c y 
ci.'&ls;} 



- niecgraniczony 





5* Oil Y/ odchalanie pionowe/ 

5,1. Kodzoj waoacndfccss* odo/:y- BZQTok opaaaowy ©zmaeniaoz 

lattice i'o - prfidu aWego £ wejceien 

'ni&aysatryczoyB ataio 
i zsiennoprqdowym 

5.2. EodzaJ tiuaiJcow v,o jaciowych: 1-atopniowy tiunik z dziel- 

fiikami SC skoopensowany 
cz^ctotiiwoeclow© i faaowo, 
c staiej lapedan<;ji wejdclo- 
W9j, niazaleftnaj od zakxe- 
ea V/dz 

5.5. Wspdiczyrmik odchylania - 5mV/dz do 20V/ds b dsrunaBtu 

kalibrow&r.ych podzakresacb ’ 
o aekwencji 1;2s$ 

5-5.1. Uchyb paistawcny - 5 

5.5.2. Dchyoy dcOatkowe wupci'csyn- 
r-ika odchylcniu 

a, etaicic - 3£ w clega 1 f^ds. 

fc. wptya IU 7 ’ zriaay nap 1 fe- 
ci . 5 zasilvtj^cego - 3^- 

5.4. 3iestabilno£c pc^ofteula plaakl 

- dJu^otrwa^y dry ft plamki - ; dz w piarwossj godzinie 

. bezposrednio po uply*ie 
cza3u nag rawranla 

- dry ft plamki apowodoffany 
10# cnians ii«pife-ciu 

zaeilania - 0-5 dis 

5.3. Charckteryatyta* czeototliA'osciowa i. odpovsisdi' Inpulaowa. 

/ 

- aserokodc pciOJiia /-5dB/ die. 

•v:-jsciti - c do 15 EHz 



- dolna czfeatotliwosd granl- 

czaa die wejacia n *- - 5 Hz 




ce a a narsatfi.nl>! 



- prserotty 

- swiey 



24 no 

5 1 

5 * 



5-6* 



5.7. 

5.3. 



Przesuw oal Y 



♦ 12 dEiaiair. vgglf&oa 

ekranu 



Impedancja wejdciowa j 1'4 1 3 £ //2 r f pP 

maksyrcalne napi^eio wejsciowe; 400 V 




6 . 1 . 



6.2. 



UKUD POCSTfcRY CUSU 

Boacieg ; Uniowy 

- rodzaj rozei^gu ; wyzwalany ora z ■aaoblstoy 

z ak*ad®ra pod trsymywonla 
podstawy czssu 

- rodzajo pracy t ; praca uutoaatyciniitrwysws- 

lana oraz wyzwalsna e ;ro«- 

Jasniwnleo bi«ga roboozegc. 

’* * / 

ZaJtrcoy wsp61azynnik6v» cz*eu; 0,5 Jok/d£ do C # 2|l >/a%'&/& 2 . 

n 20 Jcalibrowych *akrs$a,ch 
o eokwonojl 1;2|5 



6 . 2 . 1 . Uchyb podstawowy 

6.2.2, Ucbyby dodatkowe 

- wplyw lO^zcdaoy napi^cia 
zasilajacego 

6.3* Ekepanaja roaoiqgu 

- epos6b dodatkowego roa- 
olqganla 

- zekrasy ekepans^i 

- ucfayb efcapansjl 
6.4. Przesuw osl X 



; 5 * 



s 5 * 

i Zttiana wamocnienla wfeio-. 
niacza oei X 

ozas/dz x 1 i-'eeafc/da *0,2 

5 i> 

przesuw X oiBotllwia centrc- 
r.’anis kaidogo odcinka tra- 
8y I na obu aaitreBacii ek- 

/ " V 

spans ji 




fcodzaj© etabili^aoji obrazu: wyzwalanl e pcdstawy caaeu £ to 

ra wstaitirenego lab setm^trs- 
nt>eT-^ •'•? aaraa taj«tcyiii 

/" + y iiib opad&j^yni /"-’•/ 

kodzc<e wyavralaalaj 
" “ - w pascle 2U Hz do 1> KHz 

"? V-V" - telewiay jnyai inipulsoai odchylania pionowego, * pus- 

iu3e 20 HZ do 8 kHz 

«. 

"1 V-K" - televsisyjRyi; impulses odchylanla pozioaogo, w pas- 
aie 12 kHz do 15 KHz 

* w y*cJ pod&nycH pasc/ich c£.£atotll«o£cl uzyeku*® ei§ stafci- 
lizacje obrazu o wyaokodci 2 dz 1 wi^ksaej pray tvystfala- 
nlu wewnetrsnym. 

Przy wyzwalariu sevjne trznyn uzyskuja ei$ stabilise jv obrazu 
dla Bygnalow o amplitadzie IV. ‘ 

Pr6g /czaiosd/ wyzwalania: 

0,5 dz. wya. obrazu dla wyzwclania wewng trznago " " dla 

eygnaicvr badanych o kaztalci©! fall proatokqtnoj 1 kHz, croc 
nic diugich iapulsfcw, krutkich iirpulsow i napi^c Binoeoidal- 
nych 1 kiiz t 

2 dz wyeokoaci obrazu dla tvyswalaniu “TT-V" dla a eygna2:6« 
badanych o kszteiele einufloidaln ym i or$«totll*oecl 50 Bz, 
prey wyzwalaniu wewnetrznym. 

2 ds wysokoeci obrazu dla aygna!6w bedtuiycb; o keztulcie 
sinuBoidalnytn i c*£Btotlii»o6oi 15625 Hz, dla wyzwalania 
wewn^trznogo, 

0,5 V dla wyatralanla sown*? trace go M • " 

1 V dla rcyzwalania zewnftrznego "TV-V" 



7 dla wyzwalanla zewn^trsnego M T/-H" 




Zaetrzeifcenia o3noi.nl© kaztaltu przebiegtw 1 c*t ototllwo^cl 
jok prey wy^iral&niu wewiK- trsnyci. 

t >.a^a ; 

pa ran® try sreaeowe erednit dbu&ich . 

,vit~ ^ 

- ccao trwania ok. 250 naek. 

- czas naraatania min. 6 E3ek. 

2. parametry esaoowe krotklch impalsdws 

- czaa tr*ania - 5C< a na«k. 

- czee naraotania - 6 naek. min. 

7. a. Zakres dziaiania regulaoji pozioau wyzwalaniaj 

- <3 la wyzwalaaia wewne trraego: ♦ 6 dc. wys. obrazu m pa£mie 

dc 100 kHz 

7.3. Impedancja sejscio#& ukladti; 100 k 
-wyewalanlvi r.ewne trznego 



e. szkacsucz zsws&rRzasGc odchil.i»ia «? osi i. 



e.l. Wspblczynniki cdchylania 

6.2. uobyb podatssovry wspd>!'nya- 
Siika odchylania 

8.0. Piiomo przenicsienla /-3dJ>/ 
6.4. Her.yetnacje nejdcloffa 

9. KaLIBRaIOR kZKCCHIEKIl 

9.1. I<odsa.j kalibratora 

5.2. Kastalt aapi^cia kali- 
bruj^esgo 



: 0,2 i IV/da 

: 25 * 

: 0 do 1 KHz 

: ICO k 

: we^nt'trzny generator fall 
prootok^tnej 

: f ala prostokQtr.a c W£no>- 
ceynniku wypelnienis 
0,5 ♦ 10 $. t o czasie aaraota- 

nia 5/Ufl aaks., o czasie 
opadaria 5^/Ofi zsaks., o z«i- 
saoh 1 praerostach 2 £ 
maks. 




0.5. Cr,$atotliwo£c fall pr-oatoke tr.ej ! 1,5 kHz + 500 Ha 

9 . 4 . Wartosd napi^cia wyj^ciowego I 1 V 
9 .;. Dokiadnosc aapigcia j dciowego : 2 £ 

10. 5B05ULACJA J'.SffOSCi /of Z/ 
lOolo Canlosd aiod'xlaojl 

10 . 2 . Impedanc;)a wej£oiowa 

11. SiULA POMIAROWA 

Fjytka ae szkia organicznegc /perspex lub plxl/» mooc^muM 
n a elcranle lampy . Fiytka poeiada nanlesion^ eiatke panla- 
row^ o podotawowych dziaikaoh 6 iud. Centralne Unit X i T 
podsialone e$ dodatkowo co 0,2 dz. Poaioae linle w odatfpack 
+2,4 dz i -2,4 dz ^zgledem credkowac posiadmj^ r6whte4 do- 
datkowe znaki 0,2 dz. 

12. VYKIA&Y I CI$2a.R 

- wyndary /X, X, Z / 

- masa aparatu 

1 J. ODPOHSOSC JlSCKtflCZHA 

- grupa odporuo^ol »g 

PB-71/T-C6500 ark. 2. I I Gr. 

14. GRABICZNS WARUNKI XLIkATTCZSE /tranoport/ 
wg PN-76/T-06500 ark. 8. 

W7P0SAZEHI5 KOBMALNS. 

a. w obrocie krujowya 

- lnotrukcja ekeploatao^i 

- karta gw«*ancyjna 

- pokroeiec n a prsyrzad 



C ezt. 1 
5 »*t. 1 
: szt. i 



: 220 x 142 x 358 mm 
: 4,4 kg o ^ 



c 1 OYp-p uywoittje wldocznQ 
ziLians Jaano^ci otruaie- 
niu 

; 10 k //22 pF Yla 47 nF 




b. w eicsporcls 



JoJc oo rods krajowy/L, Iccz tudalko* o'. 

- fceaplecanifcl ft’TA .30 &A 1 2,5 a : ;o * -pa. 

16. WYP0 Sa 2£H1£ o PBC J aLS£ . 

16.1. Sonda poaiarowa SC 1« 1C tj-p 3-12A 1 Xrpi 



/ 

Dana tectmijtn* t»ondy«* 

1. Stoeunok podeiebu nGpi$cia . 1.10 

2. R«zyetar*cjR wej£ciot*a 10 M + 

i 

3. RoJeomoSc we^sclowa 15 - O t < p? 

4 . 2 akr«s < 3 os trajenia sondy Ca poJemnoxGi 

wejioiowej oscylosicopu 17 - 30p2 

f ■ 

3* SserofcoSd paami- - 0-$0 &KZ 

ain. 



Przy koreyetakiu ce aprzetacia poleotpotfcio^e^o wejbclf. 
oscy 1 osk opu " ** .solid* obni&4 lO-srotni* doln$ oa^sto- 
tlitfosd ^rejiicacq aparatu & 5 V.z do 0,3 Ha. 

Ssorokosd pao»a przenoaaani & * zakreaie na^wj-zasycb e*$- 



atotllvioscl nlo/ulega siLiarie. 

6 . Czas naraatania 1 4 no »‘-ka , 

7. Znlek settle* nisi obwiadnt lepiUsu przaroat 

iub zwic 
do 3 £ 

8. Dopuazczalne napl$oi« »«;}scioif«: 



a. 500 Y v pfcittie* cz\ a do .1 V5Hz 

b. IOC V w pacaie cs^ototlinoiol i? 

c. 60 V * pa£mie ezestotli *oioi do 30 MHz 

d. 30 V v .parade czvetot.liwosoi do SC 



9. fiodzaj aactska wyjseiowego BKC-5P 

10 . Blagoid pratwadu pcmiarowego 1«2 ab.sin. 




11. ^yp03aienl«: 

a. aasadlta 3pz\4ynuj3ca 1 3Z t 

b. neaadka aapiUcowa . ... 1 ast 

c. oasadka t haozykiom 1 B st 

d- n&eadka azianla j$ca 1 ost 

e. prseif^d uziemiajacy z uchwytea krokodylko- 

*ya 1 a S t. 



CFkSii : 

1. WjpoflaZenlc apacjalna doetarcza sl% na oddzieine sanOwlt- 
nie dodutkcwe; 

2 . 3cnd$ typu S- 12 a moica sastoaovse do i any oh iyp6tr oecylosko 

pew o pojemnoscl vrajccicwej 17 - 30 pP. 

# 

» kaidyo wyp&dku atcsowania sondy nalety skompensowad 
awioy i przeroaty inpolau prostoJcqtnego zaob8«rwowane na 
ekranie cacyloskopu elooiejitam korekcy jnyzc uxaleBZcronyo 
aa opravce zee i ok a wyjsciowogo aondy wediug 3.2. otr. 2 $ 
nini.ejp.zej inatrokeji. 




I. «ST^?HE CZ2H30SCI PfiZYGOIQWAflCZa 



. 0 rnliOli* P5ZE1> I 

Oscyloakop r/ir.i&n bye zazilany £ siocl olokt ry cane j , 
w kt6r«j j*ko ochroav prsed poraienie® etosujo ai; 
usiemienie lub aerowanie. 

Frce*bd sleciowy przyrz^du <ost j>-2y tewy , aokoncaony 
•wtyezki* 2-biegunow^ z zaciokiea. uziemia jiioyir. - 
Zaciak ten ft icier* bye beavrzglfcdnie poi^ezony z oaeq 
pr&yrzqdu* 

Stan w/w pot^czenia nalety sprawdzic przad pierwazya 
fiainatalowaniom aparatu oraz kaidorazowo po transporcie 
aparutu 1 po wyciianie wtyezki. 

Spraedzeni© przeprowadaic offioaiierzem, badaj<;c przejacie 
JBl$dzy zaclskies usieniaj^cym we wtyezee, a z&ciakieta. 
uzieml , 1 acys vr przy rz^dsie na *lycie tylnej. 

Hezystaccja tego przejscla winna bye nio wi vKaza nii 1 
Pray inatalonaniu oscyloakopu » pomleesczeniacb wllgot- 
nych tp poblizu rur laatalacy^nych urzsdzaxi ogrzewcaych 
itp zaieca au^ ctosowac dedatkowe uziealenie oebronne, 
iV 2 %c ;je z zaciskiea uziexal- J^cya prsyrzcjdu. 

* zaaio pracy oraz zawsze, gdy przewOd sieclowy w*$csony 
do gniazda siaciowago, prsyrzQd vinien bye obudowa- 
j» t a 6ruby obudowy ninny bye dokr^cone. 

%io xozxui zd© jmowac ebudowy aparata, gdy wtyezka przyrtQdu. 
ni« Jest odi^ezona od gni&sda vtykonego inatalacji easi- 
lajqcej. 

tfazelkle naprawy oscyloakopu *inny oyc przeproeafizone 
przez person©! obezneny z przopisaml bezpiaczedstwa 
i hlgieny pracy dla arz^dzeL eleirtryeznyoh i pooiadajQcy 
odponiocni© Jcwaliflkacye zawceowe. 

. ISSl IS oSC: SOSKOPC . 

Csoylookop *inien bye inatalowarxy tt pomieezczeniach, 

« ktbrych t«<aporatura nia zmienla si v w zaireai© *ifck8zyn 
od 178 oo 31>°V + 5°C do ♦40°C/. a wilgotnogd wagledna 
ale preekraoza 80?6, 




Atmoafera pomieazcjwi winna bye wolna od zr^oycb par i ga- 
z6w craz pyku. 

Gsc~lo«kop wini *n byd aat&»lony aa stole lab wdzku prayrea- 
dovrya, n le narazonym na #ibracjt 1 watrzQay. 

Promi*»ie olon#czna nie powinny padac beape^radnie na okran 
lampy oacy loakopo*# j . 

Pr*y pracy w pobliiu oilnycb p61 eloktry oenych saleca «i$ 
oocyloekcp uzieold. 

3. &EKlIMATYZaOJA. 

fiekliamtyzacdt prz©pro»adza slv wbnezas, gdy prayraqd by} 
transportowany lab przechowywany w warunkach znacsal* rdi- 
niqcych flifc od warankd* pracy, a zwloasoza w zbyt do±aj 
wilgotooeoi lub w zbyt nlakiej teoperatarae# 

Hefcllmatyzacja sprowadaa eiv do poaoetawiania prayri^da 
w otanle niezalQCZQnyz przez caaa nle krbtecy ai£ 2 gods, 
w poaieszczeniu spelniajQcym Trynagania noraalnych warunkOw 
pracy . 

Jeiell zachodzi obawa, t« przyrs 4<2 znajaowak eie * warankacb 
przeicr&cza^cycb graniezne *ara»ki kLiKatycane/teaptratory 
ponitcj 268°E/ -5 C C/ lub powyiej 315°K / +40°C/ or** wii- 
gotr.osd nzglfcdn* wiykosa od 9 (>■£, rekliaatyzacje n*l«iy 
praeiluiyc do 4 gedz. i atrai slv uxie^cid prsyrt^d. * po- 
•riea 2 cz«cla przawleanyB. 

Zai^ceeny po rekliftatysac ji przyrz^d naleiy pod dad ba cane j 
obsarwac^.i prz ©2 ok. 1 godz. S tyrc csasl* nodaiar wilgot- 
nooci ir.oie opowodowad cuiEkodeoni© niektdryoh eldffl«ni6», 

:i n szczegolnodci rezy store*. 




III. 0*13 X 0 Ui’i-JOa ORG.UiO* fu^GUL^GJ I 



1. PlYTA CZOAOtTA. 

i.i. Zsiqozanie aparatu. 

1 EylQCZaik "5IEC" F-401 - wcidniscio Jclawisza powoduje 
wi^czenie przyrzsdd. 

2 * Dioda awiotlQca B-404 - 3 . .^alisac j* a tuna z&i^czenia 

przyregflu. 

1.2. Uklad lanpy oocy loekopowe j . 

5 JASHOSC /potanojometr Pr402/. Regulaje jasnosd swie- 
cenia plamki /linii/. Maksynal n% jasnott uzyskaje ait, . 
gay Joat on obr6oon,Y w prawo. 

4 OSTRCSC /potenc joaetr Rr4 05/ • Regoluje ogniakortanie 

plamki na ejcranie. Ostrobc plaakl zale&na jest * pewnya 
etopaiu od jej jasnosci. Prey wi^szyeh zal&naoh jas- 
noool» nalafcy przeprowadzid koraktfc oatro6ci. 

1.3 • Kzoscniacz oai X. 

X. Wejicie bazpo^rsdnie ui* zeva? trznago odohylimlft 
7t 0 3i X. 

6 PrBakqoartik wapdiezynnika odchylenia posiomogo /P-30"'/ - 
ekspanaja. V poaycjl xl wapOiOByrmlki czasu eq zgodae 

z naatawami przei§cznlka P207 7 » a wapdleaynnik od- 

cbylania X sewn, wyaosi 1V/da. vr pozycji x5 pr«dko6,‘ 
rozciqgu jest dziesi^ciokrotnio >»i$k 0 *a n±i nas-tawy 
P206 -/c*«a/dz x 0,2/, a trap. oacRylania I zewn.' wynoai 
200 mV/ds. 

Pracc X cowa. ozyskuje sU poprzez ireisniscie Jclewis^ 

8 /P201/. UiU&d podataaj ozasu jeat w6«oza« onieru- 

ehomiony . Natoalast w pozycji *rycisui*t*J przai*6znika 
8 odbjua ei$ praca X wewn. 




7 CZAS/Sa. prsei^cznik P207. Praalacani* mkrososej r«- 
gulaoji wepolczynjiika caaau. Posiada 20 posycjl cecho- 
war.ych w Jednoatkach Z/dz 9 sxz/dz f /iio/tz. 

3 1 / pctancjcaotr rtr3Q1/. Przasuw oei X. 

1.4. trjciad rcyzwalania. 

9. ZdCLhO nZ'UlMlk /Praei^czaik ?203/. Uaoili^la wy- 
awalaaie wewnetrzne /poa. / lub zaimstrzaa 

/poz. "fcsWH"/# 

10 PrM*Qc«aik P202 umozliwia wyb6r zbocza, z kterago aa 
aaat^pld *yxw«lanie. 

W pozycji "■f" nast$puje ono z« zbocxa narasta J^cego. 

W pozyoji *« jsbooaa opadaj^oego. 

5. WBJ3CIE WYZULaSIA ZEfSEIHZWEGO. Gaiasdo wajScio** 
ukiadu wyawalania zswn? trznsgo, PrzyiQozane j«8t do 
ukladu wyxwalanla, gdy 9 /P 20 J/ Joet w poaycji 

"2BWN", ^ prxcl^cznik 6 J«at w pozycji X wewn. /wyci£- 
nioty/. 

11 POZIOM WYZffALAHlA /potencjoae tr Kr201/. Umoiliwia 
nybbr punktu na zbocza opadaj^cya lub aaraeta j^cym, po 
oaii^niV'Cia ktbrago nastvpuje atart podst any czasu. . 

12 HODZAJ VYZWALAH1A /przelaczaik P20</. * pozycji * • 

iapulsy wyziealaj^ce eprafcione sq po Jemnosciowo ze vtza ao- 
niacxem wyevalania. ?? pozycji "TV" iapulsy wyxwalajacc 
przechodxq przez filtr dolnopraepuatowy lab gdrnopr**- 
pustowy w zalefenosci od nastawy prxcl^cznika 13 /P205/ . 
Gdy klawicac 12 i 13 3$ wcisniete wyzwalania odby- 
tia a i £ wizyjnymi iaipulsami synchronize oji pozioaej - H. 
Prz 7 wyci£ni$tym kiawiszu 13 oglQcamy przebieg wyzvia- 
lany, Jest wizyjayiii i3pal8s..~i synchronise Ji picnowoj 
"V". 




It. 



tfliud pofSstefiy csasu. 



1 1 ?r ?2:J6 rno*.liwl«. pr^c , podstawy czaaj aato- 
v.-ifcyczni* nyzwaian^ -<v pcsycji '•> :i. oi •; te j - "AUTO" 
lob trycwMlano w posycji wcl^-.i.; ;aj - '’HCitfi", 

ip Svabilisaoja a.ca. /potenc jon© -r Xr 2 i#/ J-tfatflia wy- 
svaiaaia w zaires i* w.cz. 

1.6. Syat«s odckylani a pioflr.*?eco *• 

Vi « / — - " / przeJr^cznlk Plot/- frz,i£3:zAiX rodzaju wej£- 

cia. 

Gdyjeat on w poz. B ", wtwczas aprze&eni* wej^cia 
jsst pojomnosoio** , co ano&liwia eLi.-r.inowanie akisdo- 
woj stalej. a badur.«go przebiegu. ft poz. * eprze- 

tenie wejicla jest b-zposredni* 1 eiti^dova staia jaat 
przeacezonr* przas »;7,.^C!uacz. 3 zi--.il toau uozlive 
jsat niezniek3Ztai-one obr&zow&nis przsbiejCvs o niskicb 
c ze a t o 1 1 lw osc 1 a oh . 

17 ” 1 - 0 *' /PrzeiQcznik 1 - 102 / - * pozy.iji rt 0 " wojscie vtzmac- 

niacza 7 jest zaayfcane do na3y, *■- « pczycjA " 1 n do 2 \v 
zsaxie do .-rnlnzda 13 

1C *£JSCI2 Sulazdo / 3 :*C-pO/ we.^ciowc. 

19 «• « /?&t«ncjom*tr arlOJ/. S>uZy do przeeuwania 

obrazu r= ooi Y. 

20 V/dz / Przei^cznik PI Op/ . Przei^oznlk sakresbw wsp6i- 
czynniiow odciiylania . By oecnowany jeat w jodnostkach 
V/dz. 

21 Gniacdo naplvcia ’tulibracj ^jnego . 

52 Oniazdo Ea37 dla podi^czeiiia aaay X £dwn»» ,««wa. 

lab sondy pOEiiarc»*sJ . 




r-j 



2. H-X'iA YiuH*. 



5 Zaclsk oieguna dodAtni«go zaailania bateryjnego. 

24 Zacisk biegaaii uj^onegc osnaczony dodatkowo znalcie® 
uraoiliwia ^odi^czanie uslamienla roboczego lub dodatko- 
«ego uEieilertla.ochronEego. 

25 Gniazdo azlenienia dla podiqczenia aygnaiu modulacji Z. 

26 dniasdo wejssiowe dla modulacji Z. 

27. Zwlaracz. Gdy nle Jcorzysta si$ z zewnetrene;} aodalacjl. 
jaaaosci gniazda 26 i 25 winny byd zwarte *a poaoct* 
swleracza. 

23 2^ GnlABda wyjscio** 9ygna2u podstawy czasa /pila 

prostciccjt ./, kt6r« by<5 wyicorzy«tywano jako i*6d*a 

iepaiaow o zalenr.«j cz<-stotli«o£ci rogulowan© skokosro 
przy poaocy przai’acznlka 7 /P207/. 



30 



Gr.iazdo aaey. 




IV. PivZIGOTOJ-iaiiS 



1>Z i. i -.-1 0 



p=t.-\;v 



:3TA‘fftaaij£ ascrcLACJi. 

Przy ^iarviozya z f A^ci«nla oscylosxopu zslsc? i ■. 
pckrste* taanipaiaay jnych jsk Po aagrzaniu «lx aparatu 

aifc w6«rcza* linia pcdatiiwy 



5 


J.VSUOSC 


- 


ohrr.eid crtV/^-aici* w praao. 
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OST&OSO 


— 


p o i o* « Jji * - i'C uxo w e 
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8XSP*B3J* 
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xl 
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CZAS/da 




0,5 rca/dz 
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Preelqoinlk Xtr**/ 


<*• 


rrs*u 


<23 


I sawn, 
prseaetr osi X 
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poioi-enia srodkowe 
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2r002o wyaw. 
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*‘£«5 . 


10 


Polaryaacja wys*. 
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doflolna 


11 
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X'oeloa W 7 swala-*iia 
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1o«uXaa 


12 


✓ 

P.OdaaJ ¥?y r.walania 
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ii “ n 


1* 


rrael^caalk 7/H 


— 


ds*oln« 


14 


Praei ^oznik rodza- 
ju podstawy cza*u 


- 


aUTO 


15 


Stabillwojr- *.c*. 


- 


obrocic o«*Jrowicia * yra*o 


16 
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n * 


17 


" 11 prseauw 09 1 7 


- 


poiotenie srndxofl* 



. ZM+OZOn B PRZW^DU. 

?o ufltawienlu pcfcr?V,‘£ i »cla*i3fc; J^k * 3c-a<*vSrov.^j 

aaloaisoiu prtyrs^da /jet.li *a«no«Ul potrsebt/. •*•*«• 
.*«.* ai.oiwaao gnusd* t -**»e.7« «•***• 

•SIEC" 1 




pr«y tym za£*leci6 dodatkowo sxiocqoa 2 
Po kilkur.aetu aekundaoh wixrna pojawlc ai«j na «kracio 
linia podsfcairy cae^J. Od to, 50 momenta prayrzqd nle moto 
by i stosowany ^ako oacyloskop obseraaoy Jny. 

?o dalszych 5 *lrx. EOiau cln oil«rzy<5 paxametry napi?cio- 
we i csasows . Po uplywio *1 god*, od cBaou. zai^czenla 
ustalmjs el$ uchyby dodatkowB i nieotabilno^d poioienia 
plamki . 

,1 prsypadka znsllania z akuaalatoea zcwn^trzaego /12 V., 
po^ezyd akamalator z osoyloskop«» pr 2 y pomocy pxaewod6tr 
Zcxkonczoaych wtylca mi. bananowyHii - w + w do gniazda 23 
i 60 gnlazda 24 i pootsponac dalBj tak Jak b prey- 
padku zaeilanla 3lBCi 220 V. 



3 . rODL*CS5HI3 BaDA»EG0 0BI3KTU . 



Spo*6b podiQcaonia do oucyloskopu badanego oblsktu moie 
alec powainy wply* na Jakosd . pomiardt? i obaarwaoji. 

Z casady po*irmo ait uiywad do tago przawoddw w*p6i«iaoloaycli 
w.gk. aakoncaonych od strony oacyloskopa wtykaal BSC-50. 

Prey b&dania prxsbiogcw o czasach narastania diaianyoh od 
1 ,\xsek, preowody po«iarow« mogQ byd zakonezone od atrony 
bfedanago oblakta Btyczicami banaaowymi lab uohwytanl Wroko- 

dylkowymi. 

Jedxuk niaekranowa c*$£d £y*y ifewnetrzne;} i zvtuj oplota 
ninny byd aoiliwi* krdtkit i nie cogs tsorzjd p§tli. 

?rzy badaniu praobiogdw 0 czaaie naraatanla lab opadonia 
antejszya od 1/us«k. ealoca si? Ja£ a atanczfid przevodj 
pomiarowe i^czajcl wysokiej czestotliwosci obastrormi®, 
z zacho^anioo aasady dopaoowania falovcego uklada pomlaxo^ogo. 
Cjdy stooowanle icicz w.cz. jsst nieotozliwo, xialeiy iyie ***- 
n;trzn^ craz. oplot przewodu prcylutoTiad do porJctow pomia- 
rowych tak, by nieekxancwane odcinki byiy aoiliwie 
krCtsze. 




Konieoznym jest tei zakoriczoaio przewoda ponlarowego od 
strong oacylosicopa rezystoraa zamykaj^sym / najleplej 
naaadkowy.V o rezyatancji ttbliionej do iapeoancji falowej 
przewodu poaiarowego. tf niektOrych przypadkaoh, Juteli 
isnpodaacja wyj^ciowa badanego ukladu jeet ro&na od 50 , 

nalety zmienic typ przewodu poaiarowego. W zakreaie cs^ato- 
tli.vosci przer.oszonych prsez wyzmGoniacz T oscyloskopa, 
nie zauwaia siy wpiywu zmiany saaych zi$oz w.cz. o inpe- 
doncji w zakreaie *150 do 50 

Przy azynaniu przewodc* wsp61osio*ych ekraa przewoda jest 
jsdnocaesaie tz*. przewodem serowyau'W niektdrych przypad- 
kacH rezyatancja ekranu mote okazad eiy za duia dla prnwld- 
iowego przenoazenia eygnnldw w.cz. 8fla»ac»a, gdy naptyol* 
6Q niowielfcie. Xogi\ wjat^pic wowczae aak*$oenia w poataci 
t^tnien eieeiowych lab wye. czeat. Haleiy utedy stosowad 
dodatkowa pol^czenle aasy badanego obiektu a maaQ osoylo- 
skopu. 

Poi*c*eai« taxie eykonac ekranea z przewodu wapblosiowego. 
lyZej wyaienione zasady dotyczQ rbwnlez podkqczeaia do 
wej6cia wyzaalania zewa^trznsgo. Podi^ozenle oecyloakopu 
z bad3r*yii oblektea zuacznie siy upraezcaa, jeteli atosaje 
sly oondy poa-iarowe z tla;aikami RC, gdyt dopaao*anie obiek- 
tu do wej^oia oscyloskopa nie jest hoiomb istotne. 

Nfclety jednak, zwracac uwags, by podlQozenia sondy z obiek- 
tes dckOMaae byio moAliwie najkrd taayoi prsewodaai, nio 
tfrorzqoyuLi iadnycb pfctli. 

Podi^ozenia do wejscia wzaaoniacza X zewn, .zewa.orak 
do wejsola HO L 'Z* oraz do wyj&5 kalibrators 1 podatewy 
czasu, nozna dokonad przewodaai ekranonanyai lab wep6i- 
oeiowymi, zaXodozonymi od strony oscyloskopu wtyczknmi 
bananowyai. 




£aLIB-*aCJa # ZKaCN IaCSA ODGHYLAMIa PIGHO/ISGO. 



K'ilibr&cjv prsyra^du zaleca ai^ or ze prcmadzid ok. 1 raz na 
aie^lr.c. >v tyo celu do gniazda *eJsclo*«go X 18 naleiy 
doprawadzic napi^cie 2 kallbratora 21 . Praol^oznik PI 05 

20 tiinlen byJ w6ffoaaa nastawiony w poz. 0,27 /dz. 

Pray prawidlowya *ZBocniexiiu wznacniacza wysoieead fall pro- 
stok^tnej na ekranie vynoaic bgdzie 5 dz. 

Odchyloaie od tej wielkodci skorygo^&c aoina potene Joaetrea 

Rr104, k«6ry Jest doet^pny po sdjociu obadowy n* lewej boos- 
nej plytce drakowanej przyrzQdu /Z -100 /. 

TbJc przepronadzona kalibraejm gwarantuje odpowiedniq doklad- 
nosc dla wap6^osynalk6w odchylanla od ^ saV/dz do 20 Y/dz. 



V. ZaLECEXIa 0DN0SNI2 OBonGGI PhZUiZ^W 
P02LUGI#iiHIE 31? SK,.L* i'OMlAHQV* 

Oocy loskop Jest wyposa&ony w akalfc poalarowq nakladan^ aa 
ekran lampy occyloskopowej. Opts akali podaay jest w roz- 
dzial© I pkt. 1*1 niniejsaej instrukcji. 

Ha* skali nanie3ione s$ pozioae linie vi odleglodci +3 i -5 dz 
wzgltdem drodka skali. 

Przy pomiaraeh czasu naraatania lab opad^ia przebiegbw la- 
pulaoeycb wykorzystaje eie te linie dla datalenia wysokodoi 
oorazu /6 dz /. flt/wczaa na podzialkach odlegiych o +2,4 
i -2,4 dz linie kropKowaae od Srodka mierzy ai$ .odet^p cl»- 
so-ffy odpowiadajAcy znorflializonanemu naraataniu lub opadania 
przebiegu. Najwiekszf} liniowodd odchylania uzyskuje si? 
v; srodku pola pociiaroflego . Jezeli jest w i?c moiliwe. nalefcy 
ccvnic pomiary v. srodko^ym obszarze skali. 

okals i etxsn liiff.py oacylookopowe j nale&y utrayzywac * czya- 
tosci, gdyfc ma to *pkyw na dokladnocd poaiaru. 




I*.! 



. H'l BCR GDCHYLAS IA POSSIOlttGC. 

tfybor odckylaj-.ia w oui X prit^rc^v ;a.« *i‘. pracitc-zaaikieji t 
/fcCl/. Odcbylanie »o aozr bye asnn^rzn* 'np. .« ir.uaoidslne/. 
aapisciea a generator* sewn* trznego lab wc»i- * trznego s ukial- 
ptfdetairy caasu oocyloskopu • 

Pray odohylaniu nownetranya na^wiskezsq dokiadnoni i linicwosc 
us/»kuje ei§ dia skepa&aji cssla/cm z 1. Natosiast pray cw*.*/c » 
*. , 2 ekspansjs xj? X'0,1 air * 3 fli « doistlrowa ai*Zlni.o*o&S i dods- 

tkony achjfb kalibracji. I’rzy^aaju one najwltkaze wartosoi 
* skxa jnycb It# odeinfcaeh piioka* la* tr.ego rra?i*;cia. odehylt- 
J^cego. 

P r &7 akspansjl x5 nalezy wise anikac oejr.ienia poniard-w xl* 
pienrazych i na oatatnich > da Hail cacaa, a pray ekapanaji 
xIm piexwotej i oatatniej daiaico toj linii. 

Cprbc* nieliniowocci. wywoianej lor takten napifcia odehylaj^- 
cego mofca sis pojawic niellniovrosc dzlaitnia piytok odchyla- 
j^cjob, b$d<*ca caohf* danego cgsenplsrza l»opy OBcyloskopowe j . 
J«et ooa nmjimieaazci w 5rodka pci a powiarowago wyxnaczonego 
pr*e* ak*lt pomlarovrq. Z tycii «agifdcw salaea sit wa*aU:i« 
pouiaxy praeproisadaau5 * erodio«yaa poniaro»ego . 



y.oiLUOSO wyzwalahia r odsta.vy oza-cl 

PrM**oziiikiem 12 i 15 "fiOmj wm. " wybiera siv rod*o 

Tiyawalonia, aa jkorsj stale je>ay dla czvstotlifosei i xcattita 
przeblega wyswala^ccgo. 

frzy vyzwalaniu. dz.is.ia t*«. regulicje poziomu nyawalania 11 
fl poi^czeniu z moiliwoseif, salary pol*ryzao ; 1 pvzabiesu rjzm- 
lsj^oego /prael^czaik 10 /, zez?.*ala on* no /r.bcr p.-nkta 

z narastajac^go lab cpadaj? t cego r.bocza przebiiga. * ktdrego 
naetspuje str&t cszau. Ject to pern bone pxzy atalilizowaniu 
Ofcraza yr&ebii^.uci eicsonyir.i / praebie»i ecbodVcwe lub no da- 
le wane w anplitudzie itp/ 1 ax.osli*ia */&** nioaal dcwolne- 
go fragmentu praebiegu i rozci^gnitcia go « wvaaganej s/ali 

caaeowaj. 




ttyaaga to jodnak Bianipulacjl pokr^tiera H P02I0M J?TZft, 
fct6rogo astafflonle zalofcne bvd«i« o<3 kostattu i wlolko^ci 
przoblogu wyz*alaJac«go. Pray aiowiasciwym ustewioiiiu n/m 
pokr^tia iryawalaiio « ogble ale aaatspuje . 

E.Ygwalanl* H " aioauja sis pray badaniu prz®bi«gow o oecsto- 
tllwo^oiach poiryiej 20 Ha. Po^ea*nosciowc apra^ienlo £r£dia 
wyzwalanla e itkiaden wyawalaj Qcym eliminate -skiadow^ fitaiq 
s przeblegu *y**alajQOOgo, co korzystnie wpiywa iu& dtugookro- 
sow* etabilno£<$ wygwalania. 

f ygwal&plt n T7* - gtoauje si* w.gaeadsH do wyawalanla' pr«e- 
bl*g6«, kWre zewlsrajq telewizy jne impul&y synchronizacji 
pionowoj lub pozlone j . Tec roczaj pracy zaidcsa Blq pray pe- 
pooy klBwlaza 12 - kl&wiss wcisaiety. 

tfyzwalenie impulsami synehronizacjl ploaowej - * 7 ." uayeittja • 
sie pray wci5ni?tym klawiczu 12 1 wcieniftya klawinxa 13, 

Wjzwaiani# iifipalaami syncliroaizacjl pozlomoj - "H* aty&kuy* 
si* przy ncisnitftyin klawiozu 1? . Rodzaj wymlanla "TV* - 
aoina atoaoT/ac rcwniez przy innycb jggsbiogaeh - "V". -;.OT 
ay znalaniu przabiegdw skiado*ymi w p*6ai*'v*.JQ Ha do 8 kRa 
up. 3 iecia 50 Hz - n R* przy v»y zwaiaoia prsebles 6w bkiadowymi 
.v jftODie od 12 kfiz do 15 SHa. 



SYBCR BCDZAJU PRACY POL'STaWY CZASO. 

Prze«ldjt» B n8 ss 4w. rodzaj# pracy podetanj osa.u, a aianowtcle 

l>rzca wyswalana i praoa B&ciobietca. 

•'racy T?tzT>alana uzyaku^e sis po j»ci£aiso>u : klaiiis** 3* 
k po z. SOBJfl. W6*czas pod r*i«obocno6d oy^naia ;H.yzwali jaotfO 
aklad podctaay cas.su aie b$dsie dzt^a-v 

-odsta.c. czasu zaajduje .1, «6we». * stani. ' •.jpcMttwal* . 
fcjl«nleij «dy iatniaje =ygaal «ymX««T. l«oa. usta*l®al« pa- 
kr . Wa H POZIOM jcot nitvtefeitoj aklad pod.ta*y c»M,n*e 

bf dale dzialac . Dlatego pre, */* f 

wyirolaaej pracy pod.U*y ciasu.- naleiy odpefli.tolo uatartd 

potencjanetr H . b y «yskad obraa. 




rracy automat? ozaio n; 2 *jalagp t uzye’czj* sit* pr 2 y wyciiniytyn 
i:lat*iaau 14 , Ukfcyd podatawy ca?.sa praouj© wdwozas ®amo- 

bieAcie. fly twarso;)*© oiikok'j zt*}.tno n*pi$cia odohylaj^o© 
aicrsie + fii© od tsgo czy „est on pod ^piywoc aygnalu tiyawa- 
lc» j r .cc*/;a, 02 y r.ie. Ltnis podetawy caasu Jeot xysowana na 
.'/Xcinie, jet lokallzacja i re^ulncja ni© neetrfcoza za<3- 
r.ycld trudnoici. StablliaaCK obraza uzyskuje 0 . 1 $ poprzez; 
regulncjv’ potsncjoaetres: 11 - ? 0 £I 0 lifr. 

>. OBSLUa .\ tfZKAOUlACZA OS 3 Y. 

5 . 1 . 2al©c«nia odiic^nia ruanlpulac ji przoeuwem o©i Y. 

Przesuw o el Y zezwala na przoxieszczmnie obrazu w granlcach 
> 12 dz. wzglcdeia srodk£ 9kranu. UaoiliTrla to aaci centroaa- 
2 kl© obr»2a przeblegc*, lab ich. f r:A£ > i i '.©at6w o naplcClu.ok. 

4 10 x zakr«a V/da up. na sajcresi© 0,05 V/dz - ♦ 0,5 V. 
(Jatawioni© pruteawa if skrs.j/jyi3 poloioniu ooze wy**o28d ainnlGj- 
azcni© cauio^ci cdcaylar.in o ok. 10;- wzglgden saanio- 
nowej na danyn zakreaio Y/c .a. 

» zakrealC swojego dzlalaaia, prr.*suw zeswala na koopeneacj v“ 
gfclabcwsj 3taicj * baiar.yi- przeciaga. Jezell zakre.e ton jeat 

23 naly, nal ©4y 3t03C'5a'- sprz^iecie poja&no^clowe wej^cla 
obI Y, a3talajsj: odpo**1*dnio praei^cJsnik 16 w ?oz. " 
ronloffaz opraisenie to ogranicza dolr.^ cay atotliwosc granicz- 
n<- t wsawcniecsa, *yat cpaje wbwczas zwisy, ktor© uwldacznia J a 
alv jai przy przenossoniu impulaow dluissych od 5 nook. 

5.2. STOSOtfAKIE SOKi-Y POKlAkCrtEJ . 

Ponlewafc parsjuetry wrjscdowe wiincniacsa T r.iezol«*n© od 
nftatawow Y/as 20 oscyloakop moie wapoipraconec e oor.dr^ 
poaiarow* typu SC 9 twareqc z obwotle/a wejsclowyn wzueonieosa 
asiolnik napigcia 1!10 lab 11100. 3onda ta « zalezuoeci od 
stopnla podzialu, awitrfcsza iispedanojfc wejsclow*. Braktyosnie 
©toauj^c aondy RC 1 : 10 , uzyaknjo elc r 02 yatancj? wej^clost^ 

10 St f a pojennotc ok. 12pP. Sonda taka obniiii rCf>nl«i 
10-krotnio doluft oz^ototliwpbd graniccn** przy etosowanlu 
Bprztfc«nle poJeanoecio?/«go . 




to na uiezniek92tn} cone przonoiJ'zer.i e iinpals6* diuz- 
jt'jcii od f /'J Lisek prey .vejsciu " •. 

r.-j *3oyet4.o -iv jednat xjkatek 10-krotne*o pcwKkszeaia 

w; .icicxyiuiiiia odc.iyiania . Dopa *ow tr.i3 da^e: aondy do we.1scla 
o3cyloakopa pole&a r.a akompor/.-owerii a po^^noicioffyai jej uklada. 
,v celu n&lezy zal^czyc *ejbcie *z*acnlac&a do wyjscia fca- 
lioat.ora 1/21 , a naetvpni* tek aat&wic kondec.eator koapen- 

-i>„‘qcy w aondzie, by praebio^i prost ckqtne z k&libr*tora wolne 
by ? y od zwisow i prtcroatcw. 



VI. 3 aD/tfIS TECUNICZSz: OSCiLOoiiOr U 

oj*se badania atsnowif; /ryct^ z na Xis tctni ejazycJi punktcvr 
tzv. haded r.i=*?«bnych , kt6ryo v? wytworni po-Hega kaidy wypxo- 
diikorrany przyras»d. 

okreeia skspioctacjl niniejazs badania winr.y byd prsepro^a- 
dzone przeie wbiyaticliB bezposrednio po otrzymania prayraqda 
z wytworni, a naatspnio pray kontroluch okreeovtych, calem 
: *;reoler;is stanu te'.;:oiczr.9go przyra^du. 

Oadaiiia ^al sr.y pr zcprowadsic * wurank&ch prscy przyrz^du. po- 
au.‘.j -b w road/., ill pzt. 4. 



1 



>- • 



.23?A«IR3ia ?RZYaZ*D0S Slr.ZB^DIiYCH DO P I.ZEPitCiiADZEN I A SkDAf? 

islibxator axplito.dy tj. generutor fall pros tokQtne j T kHz, 
csaeie narastania lepaeym od l^aa, zni®k3Ztaiceniach 1e- 
u'ise*yoh ponizey *1*, 2 aozl i.vo^ciii zakresowej recuiacji 
lapi-.cia vry.^i z dok< idnoscii; dc . 



Gen's i- 3 tor EC 20 Hz do 2C0 kHz a napivcia wyjsclowyu 0,01 
to 107 i zniekuztalcejiiack ni sliniov-ych do 1^ maks. v 
Jwnrator sy^cialOw w.cs. liv kilt dc 3C i'll 3 • 0,0n tfC ^7 
i zRiefcsata*oex.iac2» r.i«linic-#ych do 2;« saiC3. 
ifsnT'ttor znnkbr t'Z330wych 1 3 do 0,1yU3 z dokiudaoici^ 
i'jpoz‘j od lyj. 



-1 




Vr? KCJirSv 



Szerokoparaowy wjI toilers 2 soni :.o* : :o7r, 

1 do V->V, « psinie pO Ii£ do 100 t. o o y>Xair.ossl ps;t. 2 *. 

?r«.ne forma tor ragulacyjr.y 0 do 250V. k z no* Livonia 
pCLiiaru napiicia *yj£c» a 4a*> ?»■*■.. , < . d« ? 

2 a.cilc.cc stabilize »an,v 9 - 1j> ¥/ '/'* *> •-»*•’ • 

Generator tali prootofc^iiia j o c-o.-ei* ne-r.-atu pdalzaj 5 zuu 



I*\2iI3 T'SZ&UJ v/IrfJaXb&fllA PICK OS EG -9. 

Ka litres safcr«s. 6 w V/cn. 

Sygoai u, 2'i 7, kali brat ora wl^czyz 11 a wejscis budanego 
kanp^-a. Fraeicjcrjilk rodzoju wojicia 16 untawlc w poz. 

* Prasproffadiio kaLlbracjv ffzaocrUenla tak, aby na 

zakicJio 50 mY/<5z *jRQko6f obraau nynosifcs dckladnio 4 da. 
lie* pozootaiych zakx coach 3terc*.ai wsmacniaCE; oy^noiaui 
z k/il i bra tora ^ak w tabeli ponizej! 



6 mY/d* 

1C jaY/da - 0,05- V 
20 ;r//dz - 0,1 V 
0,1 y/dz - C,p V 
0,2 V/ds - 1 V 

0,5 Y/<*Z - 2 7 



IV/dz - i> V 
27/dz -10 V 

5Y7<te -20 v 

10V/dz -50 7 
207/d z -100 V 



Przy h]\h napi* cinch* mierayd wy sekose ofcrszu, Ktora 7 /inzic. 
mi e sold si? w grand each podan/ch w karcie -iijania tcchnioz- 



negc- oacyloskopu. 



Seatrojeni* tluiLi*6w aiejsciowy 
?/ travel e tadax'* '*• **-. "a 
"naki". Przy wysoko^si cbr&sa 

przekracaac 0,2 da. 



•• #* 



" alerzyl twisy craz tzw. 

-$ da. icr. vysokosc !vie mo&ft 



* iM 



*M£eie XnCff.u«d'o 



Impcdancja vrejsciows . 

3ygaal s kalibratora arz litady vrl^say. 

Staaalu sa posr.dniot*«a rc-.nolegiego obwoda SC , . ucwo.-: vs; 
skiada sH z rasystora II t - 1 rOimolB S l* ss ala foi,-. 

czone j pojemno^cl 27 i>P - 1 P* • 




?o jeonosc ts utworzyc z tryasra powietrznego 5-30 pF oraz 
?. tzw • kondensatora druiowegc tj. at^orzonego z dw6ch scisie 
skxvconych prtewodow 0,35 - n xi w cic:ii:icj izolacji igielitowej, 
ktcrych r»za j earna pojeaiaoac winna wyaoal-i ok, 10 pP. 

7yz*J nyusieniony kondensator kompansaje tzw. "haki* tj. z^Jsy 
ztworzone przez .Lin. 2 nieakompensowane czaaowe o roz- 
ayclx, I«cz pcrowny^alnycb parametracb. 

fcoacafc n/w obwodu winien bye nio£li*ie zwarty tak, by odlesJo^d 
od op oral ka do pcjcsinodci oraa do wajseia o3cyloskopu nle 
przeicracaaly kilku cm. 

Storage kanak na zakre3ie 50 nY/dz ayguaiea 0,5V via w/w 
obwod liv i przeprowadzii koaipensacj v' ob«odu tryaer©*, by swisy 
1 “aaki" :-4io przekracr.aiy 0,2 ds pray ftyooko&si obrazu 5 dz. 
3;.*da^' naatspnie posostalo zakresy 7/dz fltosujQe ay Qjti.'i z kc- 
iibratora 10x sakres V/dz przy ktorya snamlonowa wysokosc 
obr&za vinna wyaoolc 5 dz . 



’ - ; -j 3ieci zaslla^Qcsj n» wapoiezyanik odchylania. 

3*siiac oasylookop r.c posrednic Ue* auto trauaf ormat ora napie- 
cioa 2207 - ig. Sygn^i 0,5'/ z ^calibrators. wiaczyd n* flejscie 
an zakresie C,1 V/dz przeprowadsic kalibracjy wztaocaionia t*fc, 

by wysokosc obrasa wynoaiia 5 dz, 

:;>::iSy< aapivcl© zc.ailaala do 138 V i miexzye wysokosc obrasu 
.<• ...piywiG 1 flat, a nast^pnic po 15 min. od dokonania zmiany. 
.-oaniesc n»pi«;ci$ sieci do 220 V i po uplywi© 15 min* 

3S yc jo do 242 V. Zmicrzyc uysokoSc obrazu po upiywie 1 
a nastfepnis pc 15 min. od dokonxnia z mi any • 



’•p>yw napi^cla na W3p6icsynnik odchylanit przy zaa ilaaia ba 

wry jnyoi. 

id oaoyloskop »a posrednictwem zasilaeza stabilizowaoosc. 
vTyk-nac poaiury Jak 41a ?kta < 1 / przyj*aj«*b. Za: 

108V odpoz/ieda 10,5 V 
aapUcia 2207 odyowiada 12 V 
tapis ciu 2427 o&powiada 14 » 5 V 




Charaktcryatyke oz§statliv:ocsiow 2 . 

3y^utii o c z s v o t x 1 /*'o © ci odnieaienUi, tj . 50 do 500 khz * 

•"i ^r^rnton aygnaliV.v wzorcoftycci .vt^czyi na waj^cl* Y. 

-s.*:oic 5 ic do ^cacrutora zai^ezye na wejscie oscyiuakopu 
3-€ rokopasiio-vy woltoaiers i nif+rzyc nirc aygnaiy generators. 
Lis zakreaie 0,5V/dz wyaterowad oacyloekop talc, by wysoko^d 
ooi’gsu wynoslia 6 dz. 

B^iCkaay'.; cz^ -jtotliivosc genrratorc do 15 KHa, utrzymuj^c to 
nftL'.o aaplvcio na vrej6ciu osoyloskopa i zmiorzy* vrysokodd 
obrnsu tcgo sygnaJu. Bie raoie omi bye mniejsza od 4,2 dz. 
‘OdobJie badanie przeprowadzic dla zakregu 5mVdz, 50aV/dz, 

X 5V/dz. 

Odpor.'ledi imp ul a or/ a. 

3j*gna2 o c2Q3totliwo£ei ok. 2 wHz, z generitora fall proato- 
katnej, vl^csyc na ?J?jecie 13 na zakrcaia 50 mV/dz ivyate- 
rowa-5 tak, by v/ysokosd abrszu wynoaila 5 dz. 

3- zakreaie caae/cm 0 , 2 yasok/dz x ^,2 zaiorayd czas nar&atu- 

nia oraz przerosty, zwisy i zadrgaaia obwisdni. Wielkodd 
przerostow nie e-.oze przekraczac 0,2 dz, a zadrgania obwiedni 
p/inny ai? mie£ci«5 w grubocci iinii skali. 

Badonie powterzyd aiers^c zwiay 1 przerosty przy ozsstotll- 
fvo^cl scU la.i ;,ros tolz^'-ne j 1 £Kz, 5^0 kHz i 100 kHz. 
iiiarzono zniesazt^icenia prz.v tyc h c zvstotiiwo&ciacft nie po- 
winny prsekraezai 0,2 dz. 

Przeauw o3i Y. 

Sygnal IV e kalitratoxa siqczyc na wejscie Y oseyloskopa na 
ztkresie 0,27/dz. Ustawic prze^Qcznik rodzaju wejdcia w poz. 
;l Sprswdzi<< czy v?yaokosc obraza T/ynosi 5 'Iz. 

Frzejsc na zakres 50aV/ds. Obrac^c poicr?tbo prseauwu 
- skra^ne poioieiiia gdraa <crawi»-d£ obraza wintia przecbodzic 
przez srodek pola poniaro.vosc i poziom 2/dt poniiej 

tego ^rodka, a dolna kraw^di obraza winns. osi^gac 2 dz. - po- 
wyioj srodka pola poaiarowago. 




. pods^vWa cz*su. 



a. Xaiibracja zakreso* czaa/dz. 



Generator zru^c.v ozasowych zai^czyc aa wajacia X i otoao- 
■*a£ x.-kres V /02 taki, by wyeokoslc obr«zu by>a nie mniojsz* 
nii 4 dz. rrzy korzystaniu ze snake* 0,1 3 do 0,2^us ata- 
bilizowac obriz przaz wyzwalanie tfftwntftrzne. Przy korzya- 
tnniu z® 2 nnk 6 w sinusoidalnych 5 dc 1C !£Hz stoaowac wy- 
zwalanie zewn$trzne znakaai l^ua. OporuJ^c przceuwea X 
astawid pierwszy znak czasowy na pierwazaj dziaice ekali 
i zmierzyd odlcgiosc aiiedzy niin a 11 lub 21 znakiem 
/patrz tabela ponlfcej /. 

Skapanajt czas/dz x 0,2 bada si* aa zakreaie 0,2yusck/3z 
i 0,5^/Us/dz. Obecnio podlega srodkowy 10 dz. odcinek ltnil 
podatawy czaaa, zawarty inifcday 21 a ^1 dziaiks tej linti* 
Frzy czae/us 7 . 1 kalibracj? przeprowadsc. oic jvn r3ayotsicL 
zakre aach . 



Uohyb wgp6>czynnika czaoa okret-la Bit ze 




L 

I* 



. IOC* 



wzorow: 



lub z niewielkiai bi^dec /gly 2^ 5* / zt- wzora: 




. 100* 



fcdzis: Dx - ode top midday dru^iai, & dzieaiatyr.i znakiss 
/da/ 

D a>r odotyp ni^dzy drag^t, a dzi®3ifitfi dzialk* /dz/ 
D - b*$d beswzgUdny wapdiczynnlka czaaiu 




b. Okr#sloaie aehyb67v llaiowodci W8pc2czyr.nl s-’.'.v czaca. 
Badaule przeprcwadza ns zakrotacb: 

>0 ce/dz, 3 as/dz, 1 ; ns/dz, 1 aa/ds, 50 y ua/dz« 5 ,u9/ds*., 
i^us/dz, C,5 yas/ dz i O t 2y*s/dz r - , 7 . 



Uchyb llnio*o:ei wyraza ais wzorflui: 

<l-d- d-d 2 

E . — j--L- . IDO * lab E » — j=- . IOC * 



gdaie! d^ i c. ? sr* od3tepaai odpowiednio r.i'jdzy pierwe®;/* 

1 dragira lab M.';dzy dzleaUtya i jcdcna styn snakis- 

/<>*/. 



d - odlogi 



o. Sprawdzarii© po3?.=eegclnych rodzajcw prccy likLadu podsta&'y 
czaau. 

Przeprowadzld posKpowanie wg pkt. 4 rozdz. V" i opras-dzi^ 
prawidio*osd dzia3ra.nl a uk>adu podatawy a^u dla podste- 
’rtoi/ycii 2 rodzaj6i» prac; . 




3 ?.uv: -M -i.w w OSJi A 2 L' . 

, * 2 Are :3 c?.* *3 to -.liwDt c-i .•;* >a 1 -- wewns trznego . 



: , «» V . ,- - 



•» • '• •» 



r . * i “» » . 

.vw r. % 



■do 



i£i' 



i.«.i 



v > o S IAS V , 22 . - k r;-c.x<5 cakkorficl •; v« 



*<?jScie Y. 

iewo. v-y stercwac 



v.'y.m^ciixacs - c.i£, by wyooko.dd obrazu wynoeiia 5 ds. 

l L; cstetotli-.-ofid 50 Hz sprawazic wyzwalanie *T7-V", 
op^r-jjr.o pofcrytiea "ivSiOM". fray c*e atotliwQeei genera-, 
■sors KG 15 kHz .?prswd2lc atubillzac,;v o'orazu pray wyzw&la- 
;ila "TV-a*. ?r^.y csvatotliwoscl 1 f-J-iu t-pr^r/daic ata.biii- 
sscJs oora&u dla ffyswalonisi " 

Msst^pni* viysatrowad wzmacciacz generatorem flf.cz. tak, by 
"yjokosc obrasu .vynosiia rcv.olei 2 dz. Gprawdzid stabili- 
zacj? ofcraea przy czsstotllwcdciach 1 KHz i 15 EH* pray ' 
wysvfaiania n ", operuj^c pokr$tien ■P02I0H“ i "SIAB* 



*\CS". 

Badsnie wyzwaiania M " powtcrzyd przy wyaokosoi obraza 

a dz?- 



b. Zakros c*£8 totliwodci wyzwalauia se^o? trznego. 



Badanie tc przeprowadza Bi£ identycznie jak badariia zekre- 
sa csfstotliwo^ci wyzwalunia wowns trznego, z tym, io gene- 
rator aaiqcza si$ rownolegle do wej&cia 7 i do w#i£oia 
HX2W. ZEWN. Amplitada sinasoidy ‘ aygnalu tvej^ciowego poirim^ 
wynosid wbwczao IV. 



c. Prdg wyzwaXania. 

SygnaiOB 1 kHz /sinusoidalnym/ wyaterowa* ez^bx&acB , by 
wyaokoe<5 obrazu wynosila 0,5 dz. Sprawdztd wyewalaai# 
wnvtranc" " . 

Sygnai 1 kHz o amplitudal# 0,5V zaJqczyc r6jra0l«gl« as 
wbjicle Y i na wejicie mi, sewn.; Sprewdzid dziaianle 
ukieda ayswalania zewnttrznego. 

d. Pozioo ayzwalania i polaryaacja irodia. .. . .. 

Prsel^eznik P203 astatic w poz. wewfl, przet^Ozaik polary**- 
cji P2C2 - w poz. Sygnai 1 kHz- sicusoidalny 

cayc na wejdcie -18 i wyaterowad Him .wsmacniaeiE, bywjrao- 
obxaza wynosiia 3 dz.. 




Prsojsd na ^yswalani* M 



" 1 spra*dzi* dr.iabani© regixlacjt 
rjoaionii vy ^alonia. .Vinao o;:o odfeyttue si? 2 , naraa ta j^oego 
iooiiii ?iru:-:r-idy « obnzarae olpGsiedsj rain. 7,2 dz. wya. 

oil” '•■'.‘J . 

pol&ryzacjc zrcdta m* " - ” i 3prnv?dzic regulacjt 

posiowii w-’-zwaianla. 

iVy:c.*?il5.j*ie A'lnno teraz odbywab 3ifc se zbocza opadajscego, 

,■> lAkraa -"e.j.^iac ' A pozlonu nle pot/inien by *5 oniejazy od 
7,2 da.- 



•«ZHAOai..CZ SSY/ifttfESSSGO ODCHfL.vSLi A CJI I. 



a. Kali brae;) a wsiiocnienin. 

Prz'djsJ nr. od3±>yIur.ifc -X ztvr.. *5# Ac wejscie X sewn, 
-vitiotyi &yga&l 57 £ -calibrator* amplitudy. Ziciarzyd- dia- 
f ;os: xladu poaioms^o. Sinless or. sa^iorac 3.1- » granicaefc 

I - $ dc . 



a. las-aio prteni eaiooia. 

’iniiacidalnyia 700 krls wyazrr 0*c.v5 wsaa^ciacz X sewn 
sta z.-./'’€Bie t> taX. by d£u£oS£ linli X wyauslifii 5 
Scwnolegls £0 gene re torn wlnidn by-; zaiacscny <7ol tor.i^r,: 

-,v . c z . /Dialed czcatotliwoic oygn aiu So 7 ^; 3 i zuiersy* 
diugoid iinll X, utrzysiuj^c nicsmieniony poziora rapivcia na 
• ejsoiu. VTinna. ona fcy<5 icniajaaa od 3,5 dz. 



?/S»X3?RZ2iX SU 1133**08 4Z&0CJMS3ZA . 

Wyicalibrowad niuaaenlacz £ na ae*r. 0,24 V/d z Kallbralorem zc*- 
r.«trzr.;/ra- *J-*c«ye na *ej£cle tego fcanalu aygnal 7V r, k&libra 
tor a we^nstrsaego i SEierzyc wysokoed obrazu. *in*ia w*a 
vi'j 7 ds z dokiadnoScis do gral»o»ci poziomej linii * >-cH • 




VII. CPIS -J5CLAD01P. 



:'*:\7losico? iCR-701 C s fciada si; c } xvis t*;pu j^cycr, Moi U.v fun- 
: _ li.yv-ii, st.-.no.fiqcycii ni : zal e.ir.e ko:i&trav;cj o wuontoivane 
• .va: Clnoy r*sy. 

xom-icz odcnjlania psoncrffego, liver/ znu jdujc 3i$ a:; 

1 i y 1 -cs d r uko «r a e ;) 1 1 

;• i 3 f r v 0 s a 3 u v r 2 z e r z-h? . c n i s c 2 1» n c i c h;, 1 t-ni :■ p 0 s i 00 s go 
; aindasil s?-3llLnic. BisXlfigo iiepicci;* ore. 2 lupi^d 7. as £14- 
jyrjyM l.vir.pl oocy loJkopo*ci, s-ni jduj v^fi ai. ar-. j.iytce druiLOff*- 
v.*j 1-2, 

r •' jia gii-.vns z lamp 3 osc;; 103 ko?o*f;. 



.7 rr..^ r r. i a c z_ od 2 h y la ilia _ lionpv.e 3 > 1 00 

Do oiichyl^r.ia plcacvrego Y saatosov.-.sno *jsfiroi:opas£0*y Wiii&ac- 
:! .o C z pjgdu .H&ltsgo. Sygnai doisezon;/ do gniasda wej&oiowegc- 
GCM aic*.e by •: sprzCg&ny se vrsaacniaczcs cteiopj'^fiowo /-- - / 

3 -b zaJ enno prado *c / / prsez kond^risat^i* Cl 01 M poaocn 

pL-z-.i^!s;:iik-a MG1. 1 rzelejcsnifc rIO? sluS.* *o oitecaftiiia Ittb 
■vaeoaoai* y/ssusificzs Y do ^niezda 0101 lufc So 

r.a&y yrzyrzsdu. 

^Epiiczyixi.x odeky Ionia pionoweso /V/uj/ jfiot bci^le 0 kr*s- 
lony naste** prz^i^eznika F103. I'.iniaalny wer-6ic*ynnifc odohy- 
I aula wyr.oai 5 mV/dz. 

r oftlu 03i3jniveia ir.nych nspdirczynnikcw opisanych r.a wslc ai- 
,’ika pokr^tie przelacznlka HO} doiaczgr.fi s» odpowiednie 
precyzy jae dsieLniki napiecia. J»fa weyiciu rzmacniacza I 

p:*rc-> 'Aca&ao sa dzi-lniki HI, H10, Hi GO, 1:1000. 

Ciislt-ik-i v.c 03 tak zfcudowanc, &by >. r.sitdai y jednakettO parc- 
.r.-i-; ■■•©.;. -/-Lew* /llfi //27 pV nu wozystkich posycjaci* przftl-> 
»rj Mi-; . iW.d7 as i on dzislnika ;osi?ida eleccaty koopei-- 
uj C lit Cfilu zepeffnlonia p raenosaenia impuicOw luu 

.ci»I3Ztc.ict.;. Sygma s wyd£cia przei.%c?.nika P10>b prKea 
ezy&tor, RH> 1 rdwaolegky do niego kondonsetor G11C doiecza- 
-v v .cst do oia r65nicowego wtorniica irodiewago 'HOI. 




svator Flip zobespioftzct przet psoct^ r.:.*;r,iea pr^dowyn 
brsc£i tr&aaystora T101. bszy.otor 5VH4 .iatala rezyat'incjf* 
w€jccion^ rct6rr>lkft Srcliowego . 

ra >'Jj D1G1 i D102 2itb?2pif"2zaj^ uliad prseJ pr£0*tero*anteja 
/i^plscloays.* Potenc josietr regal acyjnj HrIOi /3 Yy.5TF.YZAC J a/ 
rxvrr. o««*fey ebncd Wtsj&sia w/ g «-n^cnis.Cfa, pod^jcc ntniy ;*c- 



lencjai r-a braak* -aranaystora d02. 

‘^stcpriy a topi eh r,raalizDiv;uiy r.3 c?.*;Sci uiUsCu ^calonego 
VdCI, lent rt&nicowyo r:tvrnlJ r .iaa etiterowyo, w kt6rym odbyra 
siv ^odziaJ sv«&3lu w at^eunku. t r ^ * i!2» 1»4 r» zaletno£ci 
•:.d nastawy przei^Gzr»ika P1C5. Xaetspnym etopnies ;*23t rCini- 
cowy w seim cr. lac z raplvcicwy wykouaay v dr^flej czraoi ukit flu 
seal Onego US1C1. Fotenc joaetr regalacy jay Rr104/KAl.ffTK. Y/ 
ujte.la vrzaocrtienie to f jo atopnia, jak rc^nial zzmocnleni© ns- 
i>l«?ciove 'Aziiai'-niacza odchylania picuiowegc. Fctenc josnetr re- 
galtey^oy FrIOl aatals punkt pracy 1-jseg-) 3topcia iusoacnl&~ 
v;v: ; , Vzaooniony przez tea wKa.rior.iaes aygr.'ik do>^ezany je^t 
do 2-giego etopnia wzinocnienia wy Kenan©*;'' n« txanzyator&oh 
T 103 , T104, a n39t$pnie do 3- go koficowe^o stopsla eznocnieriia , 
KtOrj jest ayko nany .na trauzystorach TlOp i ?'i06. 

Trynary ceraalczne OrlCS, CrllO l CrVM *ialr 4o uetalani* 

prav/idJosrcJ odpcwiedzi iapaleowe^ ezoiicni . ?3i i. 

;r basach trsi-zystorew T10? i TU4 zreslis**nr.v Jeot przesu* 



pionovy plenh-j /H1G3/. 

ViyVai cdchylanl* piono-Aego loopy oseyl osici-r r etercmaiie 
ej* e kclektcrcv? tre^zystorOw T10J> . 11 00. - AGacktora trsasy- 
stox-u 1*105 przea etdrnik eaiterowy 110? pobi -rany jeot aygraii 
nyswalania weflaitrsnego podstawy czasa. 




1k>ad_wy^nal£nis_i_pcdeta^_czt j 3u_0 = l00 



Sysnal wyzwalaaia ©ovr.?trsnc^o uy^:. ■** 
olobylaaia pior.owe*o, doiaezany j«3t dc 
/nYiiff rtewti./ /VYZ*.2e»n,/, do ittre.;* 

r6imiei sy gnat, wy zwalania aewn<,trzr.©£G 
wthrnlk eaiiterowy T201 . 



r 

L 



vznacsiacfic, 
;>;•*> T csnlka F 2?;3 



c-oi’.f 1.. *- loioczoay 

z tsnlazda 0201 prf.er. 




Psi&aiccle przer^cznika ?20;- povoduje otU^oxenie sygrarli; 
r;yz«&lania T/**wn(trznego 1 jednoczesne* doJf^czenla ay gnat u 
’•yznalaairi 3**»n< f trsnego . Sygnal wysvalajacy z przelqcznika 
~ ,:0'3 do£5C2«ay jsat io se*ak;ora «prsjv*zenl 2 / przei^cznik 
IM-JA/, aprscgu v/zmacniacz -*y Zealand* 2 aygr.aiea wyzwa- 

*-ij4cyja r.jiiejuiopr^dowo / / , lu.b przcz filtry aynchrosizacji 

-izji /r-v/. 

kray vrji^aiv S;.n przel^czniku P204 cygnr.J vsyzvalajQcy prr.coo- 
• -orv jeot prsaz filtr Linii /'if lub r-aoXi /a/ praoidozane 
prcea praei^osnik P205. Filtr linii otsnowi filtr dolnoprce- 
■jastowj /i*2l4 i C 2 1 0/ , natomiaat E217 1 G2C6 stcnowia filtr 
^drnoprzapuatovry , kt6ry jest filtrera raaiki « Po przejsciu do rd*- 
::icoi'eg 0 stopnla wt6rnlk6w eaiteroirycli /T202 i T203/. 

Baza tranzystora T203 znajdaje sit n* potecjale ustaeianyrr. 
poiencjOEStrajB Tr201 /POZICX/i prses co uaoiliwicna jest regu- 
l»cj& pozioau wycwalania. 

Hastvpaio sygr.al wyztralaj^oy przcchodzi przez przel^canik zsiia- 
ny p.ol&ry zacji ?202 /+/-/ iapulsbvr wyzwala j^cycb, daitki czeuia 

aofcliwe jest wyswalaaie naraotaj^oyrc lub opadajqeyra zboor.aa 
sygnaia *7 zwalajacego . Z prselQczuika P202 sygnal vry ze a la j qcy 
docfeoizi 3 <> r*iuico«ego wzmacniscca wyzwaler.ia T204 i 1205, 
ilcry«/o punlct pracy ust&lony jeet pot one joraetxem re^ulacyjnyt 
Sr 202, a nastypnie jest Jcsstaitowany biatabllnym pizcrzutnikitra 
ii~3 wykosaixyiu aa 2- oh br^okach uitl&du soalonegc US201. 

Sygnal z praerzatnika bistablinego docfcodzi do ukiocu roinics- 
kajcice.jo /T206/, naatcpnie po zrtinf czkow&niu. pod any .last do 
przerzatnlkA gibwnego podst&wy czaau oraz do ukiadu pracy 
cutomatycsnej . 

G16way przerzatnik podetawy caasu jest przerzutnikien biota-- 
bilnye B-S wykonanya n a 2-oh tro jwejiciowy ch bramkach uklaaa 



ecalonego U5203. 

Ulcind pracy aatoaatycznej pod3ta*y czasn ukl&da sU a przcrzut- 



r;ifcs oicnootAbilheso /dr/ic branki aklf.d*> 



acal onego U32CT/, 



ukl^dn caitaoacego /R225 i 2212/ 3 imceg© do clittinacji rr^e- 



jiiego iapulau powotalego z przeiwCiania uk>ada monos tabiinego 
oraz przersutnika Sebmltta / oraoica okladu ocal onego L*3202 



i trnusyator f207/ . 




Na '-y jiiciu ukl&ju pr;icj automatyczre.j zaajduje si^ braxnka 
troj*J£cio*a /'Joc'C>/, isirs pxzel^sssa prsernutnik gibimy 
p-Jstawy przy braltu l 2 .puist 6 w wysnaia j^cy cfc przy uata- 

wicaiye prxsel^ozAiJca rcdssju praoy pcdatawy szaau >206 
/aUTO/I-.O^V/ .-v posycji A UTG . 

2 p rzerzutniklen g? ownya podatawy tfzasa i uicicdom pracy auto- 
ffiatycz ne^ wapoipr *c«, 4 < ukiad podtrzyiryivGrtia zbudow&ny c csionw 
0 ijci.nl?. jacego oras pxzerzutr.ika E-3/5 bra ski uklttdu scalone/so 
U52C5/. Uiclai podtrz,v:^wania sluzy do azyaklwanla taw. csasu 
poitrzyay^ania iapuleu gcnoratora podstawy czaeu, ktcry jest 
2-lGz‘D^-3ny do prawldlov»ego dsialanla generators podslsvy c«ao a 
Cruz do aaioill^ienia powrotu plarr.ici, kt6ry odtywa «it w Sko/i- 
GEonyoi czaaic. 

0 p 6 *.nisniB afclada podtrzyir.yi«aMa jest 7,-yznaczcne pr&e& poJeaacA;; 

0 H wspokbietaie do nastaw ezaa/da przel^ozftiks P207- 
ycill^a jest rtwnisi plynna re^ulacja o&asu podtrzyaywor.ia 
pcter.cjometrem ?r205 /STaB.W.CZ./, deiefci czeau uiatwiore jest 
ryawelanic pr»ebieg4w * askreoie duzyoh cz$ stotliwcsci . 
Frzeraotnlk gicwny podstavy czssu generals iapula, ktury prs*« 
dzislnik skonjpaascvar^ /?.24J i R^59/ stern je kluczes integra- 



tc.ru /T2C9/. 



Integrator gener u-' l.upols piiofcssta* tny , ktGrego nz.chyle.Jf' 
salenia oi£ w salvinoi-oi cd pojeanosci C,. 1 rezystanoji P T 
uatawlanycb przoi^czaikleo P2->7. Kondeitoator CT lad&w&ny jest 
staiyxa prudes tk s ? arc Sanyo pr.iez i’rtdlo prqdowe /?2v6 i W' . 

T)c aalibrecji . r~-*n irvdlo j *o«ego slaty potenc joaetr regn- 
lacyjny rr?:0. 

Me wyjsciu generators podetawy czasu zncjdaje 3if dzlelnik rm- 
pi-cia /IZQ'j - D2C7, Rr204 i K253/ wspCrlpraoaj^ey 2 tranzy- 
storeo 221 C, /tory Ziienl.t c tan glcwnego przerzufcnika pedstawy 



0. 3 U - 



*:0 O oi..i 

potoao jOL?tr 



u.r ; 0 i t tid y icspjlaa pil oksztul tnego , usta- 



1 -mi e j 



ea 




3 . JS!aacc 1 . 2 C 2 _o 5 ^j[«vl,t^.ia - ^o 5 l : >iifjgo 



odcli^iiinia i-oziojiegc stercvtaiiy j-^et sygnaiem 
£*ne?‘-V: ru podatawy czasa /**£*• p/ Iau sygnaiesu zen-ng trznyn 
/Z 7 -.,.,,/ . V3yfctr tyoh sygnai6» odbyvia sig przei$cznikiera P201 , 
?ierwnse dwa stopnie waraacniuczn c-dciiylania poziomego stimowls, 
■0ZB.acniae2 ii przefr.czgnyip. aprztzenleE zwrctnym, wy znaczaj^cyn 
v c r,c- w:, ftocnieiile . 

.'runsystcr IpO' 1 jest vrtorniiien eaivexow&uyE ciowym, na- 

*. ,:»aiasx txanzystcr 1302 Jeat atopnien waraucnlajiicyn. 

j*od hu zy TjOd Jest punk tea auauj^cya sygnaly odohylania po- 
zluncgi., a ctenojoaietru prze3<i*u pozioiaegc /Rr301/ t oras aygna- 
; -a £ .4 c^ 2 i -oprc^zenia zwrotnego. 

? rzez iezyatrr Iir303 i potenc joraetr regulacyjay Pr302 dopro- 
«ada.-:n y J*st aygnn* odcoylania pozloocgo* 

. iVs? r C?3Ji siuzy do koapeasacji ezvstotliwosciowej dzielnika 
-o'ffaaO. Kali brae jc wzuocaleniu ustula 3i$ poteac Jonetren. 
re/ui?*.-yjny® *r3C2. Z potario jometru przesuwu uzyakuje siv 
r^salv«any niai staiy poziom .japUcia sunujQcy ait z aygnaJam 
(.r,:?iyl-nla poziouiego. Gal sir. sprzyienia zwrotnego praei^cza 
p x *ii c zr.ik iek P301 . 

’■ pozjcji xp wzmoonienie »/zx.acniacz& rocr.ie pise razy w ato- 
•-> d«‘ pozycji xl . 

?, ny-c/cji x*i w gelas eprztieaia zwrotr.ego nchods^ reaystory 

VI? : rcwnoleg is do niego rezyotor H 31 C i potenojoaetr raga- 
lac;. ;-2iy £r304. flzroccnienJ o x3 uzy3kuje si-, przez odtqczenie 
z rezystoreo; R3d2. 

Iryr.aiy Cr302 i Cr3C3 slu2^ do kwapeneac ji czvstotliwo^GioweJ 
gaivzi sprzsienia zwrotnego. 

Foteneioaetrea rcgulacyjnyc: Pr303 aotala sit taki punkt pracy 
wziaacniac&a przy •.-izuociileriiu xl , i *- s.*>i.ir.a *^r.Gcnlenia x5 nie 



jvoddja zaiany c unite pr, :-y na w/jscia rfaaacriiacaa. 

■; tra.-izystara 1302 oucby?.:u.vi pezioa^o podaxany jeat 
prze.T. rezystor K314 nn aymetrycsny wacacniaez kobcowy odchy- 
iaaia posiooego zJoaoziy z trar.zys terew ?303 1 T304, podparty 
trt 31 en pr^dowym zbudowanyai na tr^nzy 3 tarze ‘^305. 




i 



i 



2-4 - V>. 



_ i ‘X-lfiz£l'22hzk2?:°jL 



l’-i± i.cie zzsilajqce ~' 31*02 2207. .•'jui^oj 

]? 



11 s ; :rz<?z ti*'-.ns 

iBhvor i «jp ros t cwanc pr&£« sostak proas'— ' ' r ' < 



. c--- -■ - . owj.icay podawsxie 

jf»Ow na //ejscle aU:;)iii sitor a j^ere j -; o /icolekt.r traaay- 
etora T405/ . * przypadku z^ii&nia ••• . relator* zewnvt re- 
nege 12, nt:pi$eie Z2*silaj$ce p od ••*■-* a rv :i^t preez gniazdu 
G4C1 i J402 aa aaa; i koiokxoj tr*.i»zy«jtora 140 ;. 
ri-pivcie zaaiia jiice +5' azys*iui« • Jr * *;^sci^ *Uruifca 
eaitoro^ego ? 401 , ictcry jest po ',.«’■** at po^enc jai* odr.le- 
sienia /aioda Zenera 1)407/ . 

^iodi: swietl$c» £404 stanowi *3Aainik >;r QCReriia aparatu. 

Stabilizator szeregOTvy posi-ida ukiad por6rr»aijia sbudowany 

?jji uldadzio soy Ion;/ a; U3401 , a t C r e £0 /iCipi; tie odniasi ciui 

azyskuja ei* ro*nic4 c diody 34 04. S;£aatftK por6*»aills sto- 
oilisatora jest napi*cie +15Y *.usysk*iae 2 wyjscia przetwor- 
nicy. Przetoornica akiadii sU 2 . t reformat ora przetwornicy 
rH402 oraz tranzyetorcw praei^oza jucycii ?4->C 1 T4C7. 

Do 3 tarcsa ona napi$<<, ktdro po wyprostoaraniu synosz* 

-15Y, +60V, -4007, 1 - 1200V / po trsykrotnya po*iol«aia /orr.a 
r.api?cia iarzania lampy oacy loskopows j. 

v; celu rozjaanienia dc^u rr^octa ,.;o pliiEY.i zaatcaowany 0 e0 " w 
ukiad odtwarzania skisdoweo aterow&ny iiopalsa*! ze 

vziaacfll&cza ri>zJ&SRi«nia. 

**a*eiriaoz rozJaSiiiania aterowany Jeax oy&neieit - przerzut- 
ailta glovmego podetawy czasa. Sygxuil ten locfiodzi do busy 
transystora ?405» w ktoryo zostaje vzac^niony v? zaleinoSci 
od piuikta pracy uatawianym I'egalatorec nr.piveia / 3x4^2 
JASHOSC - 'i!404/, a nast'.pnie przes YtOrnik eaiterowy /T403/ 
steruje uklad odtTfarz&nia sk^rdo** j ateiej, i-irrsdaj^ey ai * 
z fconfiensatord*- C420, C431. di6* D4 24 , El 26, 0427 i r-?zyOtc- 
r .j. R 4 J 4 , Kondenaator 0420, diCdy ^*»2C 1 D4-i - r:: ■'* r *"’' 3,r '' 
R<^4 3 taaowi^ pcdwajacz napi.oL". /sysrwiu Xtcr./ «ys t v pu jt 
m wyjsciu kondenaabora 0420/ , podparty na poteacjale k€‘od, . 
Kondenaator C43^ Qiaiy do poprawy cr.iau naroatu t*pul«a st?- 
rujacogo siatk^ pierwazej isapy oscylookopov.e^ . 




Potsnc josietr regulaoyjiiy 
kuresccji Jasuo-'Sci laaipy 



!• r 4 v-' 3 3 :• ; z •-* i *> :3s. £4 2r 4 s > u 
o<3oylo3.copo<vo,j , azyli asts 



• -4 '3o 

Ionia 



saplltudy sX£adofteJ z 



r -• j e . wxiii.o;/ 



Kfil t brat or Z-50C. 



A' ukiadzie kalifcrator* et ; generator aetsbilny zb 2 - 

dowany na 2-ch bra-ikach akl&da eoalonego US$01, ktcrego oz^s- 
totllwoSc pracy wyznaczosa jest r/arto^ciq koodoasatcrcw 
C$01 i C502 oraz reryatorbw ii$0l i ii5G.? . Sygnai 2 genera’; or?*, 
o ozfcatotliwoeci ok. 1,5 kHz steraje prsezutniJc bistabilny 
R-S, ict6ry 8iufcy do poprawieaia Icaztaltu impolsu wy j^cxowego . 
Aaplttada przefaiega sy jsciowego IV uatalcna Jest potenojoae- 
trem rsgiiliicy jnyc 2r5 01 . 
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./raiiioe 






:■■■ , 25 if . 

5,25 dz. 
4,2 a*. 
5,25 ds. 

5,25 d^- 

4,2 dz. 



C: • / tZ. 



w-Aay «&£!}&« - 



C as r all : z ry a sy te a •: . ;* * : 
tlllffG3Gi3‘A3. 



Cdpo*i5d- i*apuls5o?/a 

- oiiaa naraotcw.is. 

- przero 8 *? pray 2 ' 

- .;«isy : v.-.y i-.-^ Jdl: 



24 ns 

- 0,2 «U. ■ 

- 0,2 ds. 



Ka librae j a zs*ras<? 



osao/dz* -0 , 1 a 

- v> rus 

- 5 r.s 

- 2 P. 3 

- *i ii'.j 
-0,1 —9 

-10 7 ua 

-5 /as 

-2 £is 

j 



Ni*liniowosc pod3tavy czasa 
na zaz:re3Kch: 50 a 3 /dz . ; 5 BSi/ iz ; 



2 as/dz ; 1aa/d z ,* 50/as/dz :5us/tia ; 

1 us/dz ; 0,5 as/dr-S i 0,2 ad/ dzxO, 



idanla . *• ' r:.c*zr,*s^D .ac Seskoya typ 







U 'ra 



IF£: 



5c ; 


Dzialanie por*zcz«g6lnych rodzaj^w 
uirladu podsta/zy cz»8u 

- wyaw^lana 

- 'i atotffltyeznie ^yzwalzina 


; — — 


. . , j 

X>rawidiowe lab ni«:- 

4 




ftjzwa^jialo wennvtrzr*© obrazu ’ dz. 

- " " przy 50 Hz 

- " " pray 2 v »IKz 

- " " pray 15 i£Hz 

- " TY-Y - przy 50 H2 

- " 2 Y-H " przy 20 kliz 


j 

| 

( 

j 

1 

1 


| 

| 

' 1 

prawidlowe lab nie j 

i 

t ’» 

. . t 

- • V- /; i 
■ > , ✓ 


♦n 

• 


TTyzwa'lenio zef/nptrzne sygnalejr. IV 

- " " przy 50 Ez 

- " M przy 1 Wz 

- " " px zy 1 5 ME z 




i 

. - -.-j f 

■ ,* 

prstwidlowe lab ni« 

,, -» 


~ - — n 

4o 


?r6g wyzwalaziia wewn? trznsgo 
Prog vr,zwaletia r-ewr-v trznego 


■ 




o,5 dz;' j 

o,5 v . j 


45 


Posioa wyzwalania przy 1 kHz 

j - " M nenc, 

• - * - " vr Qnn, 




7,2 de. 
7,2 dz. : 


. « 


5a 


Kalibracja olchylaniu 7 ze*r;.x5 


l 

| 


j 

4 dz. 


• 

6 de. , 


i 


Pa 9 o.o przenleaienia aysteza odchy- 
l.iaia X zev/n. 


1 

> 

I 

1 _ 


m 


- 


Calibrator wewnttrzny - 1 V 




► 

• 4,9 dz. 

• 

i _ 


5,1 dz. 
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. icap62 Z-100 ifsatacniacz 
1 . 1 . T ranzy story 



Ac;: .. lani -a picACwego 



pa rename ws g; , fly;?: i'tlVft06Ci 

Sopuaefesslm niezgodnoid h^-.. 
przy U 01S -5V Ig-3 fti. ^ 

j.w.lecs h^, 1 90 przy U cs « 127 
I T * 1>nA. 



1.2. Diody 



7 . 3 . Ukiady acalone 



ezystory 
















I 

i 



1 



metalowy 




5-104 

a- 105 
a- 106 
a-i 07 



298 k | 0,5 I 1 

in k j 0.5 j 1 

5 k j 0,2? ■; 5 

3.5 kj 0,23 ! 5 



8- ; 


8-106 


908 i 


o,5 


1 ! 


y 9- i 


B-109 


47 k * 


0.25 i 

t 


5 


10, j 


8-1 10 


988 k 


0,5 » 


1 


11. | 


B-111 


10,1 k 


0,25 


1 


12. ! 


8-112 


2,2 k 


0,25 


5 


13- ! 


8-113 


10.1 k 


0.5 


1 


,14. ! 


8-114 


1 B 


0,5 . 


1 


.15. j 


R-115 


330 k 


. 0,25 


5 


16. 


E-116 


- 47 


0,25 


5 


17. | 


8-117 j 


47 


0,25 


5 


‘16. : 


R-118 


68 


0,25 


3 


19. 


8-119 


4,7 k 


0,25 


5 


20. 


R-1 20 


4,7 k 


0,25 


5 


21. 1 


8-121 


560 


0,25 


5 


22. 


8-122 


47 


0,25 


5 


25. | 


8-125 


100 


0,5 


5 


24. 


R-1 24 


47 


0,25' 


5 ' 


25. 


3-125 


47 


0.25 


I 5- ! 


26. 


8-126 


47 


0.25 


5 


27. 


3-127 


100 


0.5. . 


5 

I 


28. 


R-1 20 


47 


0,25 


5 


29. 


8-129 


4.7 k 


. 0,25 


5 J 


50. 


a-130 


4,7 k 


0,25 


| 5 i 


51. 


! R-1 31 


100 


0,5 


! 1 i 


52. 


a-132 


49,9 


0,5 


1 1 


53. 
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